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	Objet : COPAN Milk Test




Monsieur Dardenne,

Suite à l’avis donné par l’ILVO-T&V et le CRA-W-DQPA concernant les problèmes d’analyse des substances inhibitrices par la méthode COPAN Milk Test (manque de sensibilité au niveau de l’oxytetracycline) l’AFSCA donne son accord à la proposition de continuer à employer cette méthode, pour une durée de un an, à condition que durant cette période :

· l’ILVO-T&V continue à vérifier la bonne qualité des plaques pour la sensibilité, 3 ppb pour la benzylpenicilline, 100 ppb pour la sulphadiazine et 650 ppb pour l’oxytetracycline

· les nouveaux tests, Delvotest SP - NT Accelerator, Charm Blue Yellow II et Eclipse 50 soient validés et mis à la disposition des OI

· comme discuté lors de la réunion du 23/06, le LNR effectue un screening avec une autre méthode plus performante pour la détection de l’oxytetracycline au niveau LMR de 100 ppb.

Veuillez agréer,  Monsieur Dardenne, l'expression de mes sentiments distingués.







Le Directeur général,







G. DE POORTER

CC : Mr Emile Piraux, Comité du Lait Battice
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