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RAPPORT RESULTATS TEST INTERLABORATOIRE 2009:

METHODE DE REFERENCE POUR DETECTER LA PRESENCE DE LARVES DE TRICHINES DANS DE LA VIANDE: Méthode de la digestion d’échantillons collectifs avec utilisation d’un agitateur magnétique.

Le Test Interlaboratoire 2009 a eu lieu la semaine 48, 2009, selon la procédure interne Dierg-Pro-206 : Organiseren van een ringtest voor detectie van Trichinen. (ISO-43 accréditée)
Les laboratoires actuellement reconnus et certains laboratoires non encore reconnus ont été prévenus de ce Test Interlaboratoire par un e-mail.

Les dates de préférence pour la réception des échantillons (24 et 25 novembre 2009) ont été renvoyées et généralement suivies.

33 laboratoires ont participé effectivement (le LNRT inclus).

Un suivi téléphonique pour une confirmation de participation au Test a été nécessaire pour les laboratoires suivants: 6, 19, 22, 24, 25, 27 et 29.  Le laboratoire SHA (Mouscron) nous a informés qu’ils n’étaient pas en mesure de participer au Test Interlaboratoire pour cause de déménagement. Les laboratoires 19 et 24, malgré le fait de nous avoir confirmé par téléphone leur participation et l’envoi de leur paquet accompagné de leur date de préférence, ne nous ont plus donné signe de vie et après enquête téléphonique de notre part nous ont déclaré ne plus être interessés par le Test Interlaboratoire ou par de futures analyses à effectuer. 

 

Tous les documents relatifs aux échantillons ont été transmis à l’avance par e-mail aux laboratoires participants.
 

Les paquets envoyés aux laboratoires respectifs contenaient chacun 5 échantillons congelés à tester. Ils étaient emballés dans une boîte isotherme avec un coolpack congelé et de la carboglace (-80°C), et livrés par DHL. 
Les échantillons pour ce Test Interlaboratoire Trichinella ont été envoyés le lundi 23 novembre et le mardi 24 novembre aux laboratoires participants. Nous nous sommes également envoyé un paquet, sous les mêmes conditions (laboratoire 35). Un laboratoire (laboratoire 21) a demandé pour que leur paquet fût envoyé le lundi le 30 novembre 2009.
 Tous, sauf 1, sont arrivés sur place le jour après l’envoi. Le paquet qui a été en cours de route pendant 2 jours, avait été envoyé le lundi mais grâce à un suivi de l’ITG, le problème a été noté et le laboratoire concerné (laboratoire 7) a été informé par téléphone. Ce paquet a finalement été livré le mercredi, à 13h09. Ce laboratoire a notifié le LNRT  que les échantillons étaient décongelés à l'arrivée, et un nouveau paquet a été envoyé le jeudi 26 novembre, qui a été réceptionné en bonne condition le lendemain à 13h31.

La température lors de l'arrivée devait être enregistrée sur la fiche de réception. Cette fiche devait être renvoyée le jour-même par fax ou e-mail au LNRT.
Les laboratoires suivants n’ont pas envoyé la fiche le même jour: 

Un jour plus tard : laboratoires 16, 23, 26 et 28. Deux jours plus tard, nous avons reçu les rapports du laboratoire 20 et une semaine plus tard du laboratoire 14. Le 15 décembre, nous avons reçu le rapport du laboratoire 5.
 

En plus des échantillons, chaque paquet contenait également les formulaires suivants:
· Attention carboglace: précautions d'usage ! 

· Consignes du test interlaboratoire 

· Fiche de réception
· Fiche de résultat
· Formulaire d'évaluation

 

 Ces consignes précisaient que les laboratoires devaient effectuer les analyses endéans les 5 jours de la réception.

 

4 paquets supplémentaires ont été envoyés aux laboratoires suivants : 

 

Laboratoire 1, suivant le rapportage des coolpacks décongelés  à la réception (paquet 41)

Laboratoire 6, suivant le rapportage des échantillons décongelés à la réception (paquet 43)

Laboratoire 7, suivant le rapportage des échantillons décongelés à la réception (paquet 42)
Laboratoire 10, suivant le rapportage téléphonique d’une erreur pendant le test de digestion en exécutant le dernier échantillon (paquet 30)
 

Des 32 laboratoires, 31 ont fourni les résultats dans les délais impartis, en employant la fiche de résultat.
Le laboratoire 5 ne nous a pas communiqué ses résultats avant le 15 décembre 2009.

 
Selon les consignes, les laboratoires devaient également envoyer l’original de la fiche de résultat par courrier au LNRT. Ces originaux des fiches de résultats  ne nous sont pas encore parvenues pour les laboratoires  13, 14, 25, 29 et 10 (paquet 30). 
Les laboratoires devront aussi confirmer l’encodage de leurs résultats par le LNRT.
À l'exception du  laboratoire 10 (paquet 30), qui a confirmé ses résultats, les mêmes laboratoires (le laboratoire 13, 14, 25 et 29) n’ont jamais confirmé leurs résultats.
 

Chaque laboratoire a reçu un paquet avec 5 échantillons: deux échantillons négatifs et trois échantillons positifs. Nous avions ajouté un ‘grand’ nombre, un  nombre ‘moyen’ et un nombre ‘faible’ de larves aux trois échantillons positifs.

Les larves dans les échantillons avaient été tuées par le froid (congélation pendant un minimum de 3 semaines à <-18°C).

 

Les résultats de 30 laboratoires reconnus participants 

Tous les 30 laboratoires reconnus ont rapporté leurs résultats via la fiche de résultat, avec la mention du nombre des larves retrouvées. 

 

28 des 30 laboratoires ont obtenu un résultat correct.
 

Toutefois, 
Un laboratoire (laboratoire 1, paquet  41) a trouvé 1 résultat faussement négatif. Les deux autres échantillons positifs étaient évalués correctement, mais une seule larve (3 %) ou 2 (10 %) larves ont seulement été retrouvées. 

 
Ce laboratoire avait obtenu des résultats corrects dans le Test Interlaboratoire 2008, mais aussi avec des nombres faibles dans les échantillons positifs.
 

Un laboratoire (laboratoire 26) a trouvé 1 résultat faussement négatif et 1 résultat faussement positif (4 larves).

Les échantillons étaient encore congelés à la réception (mais sans carboglace)  et ont été examinés le lendemain et le jour d’après. Les résultats ont été renvoyés  pour vérification, et les résultats et l’identification correcte  ont été  confirmée par le laboratoire.

Dans le Test Interlaboratoire 2008, ce laboratoire avait obtenu des résultats corrects avec des taux de récupération excellents.
 

 

Résultats des 2 laboratoires participants non encore reconnus

 

Le laboratoire 10 (paquet 30) a analysé les cinq échantillons correctement, et obtenus de bons taux de récupération.
 

Le laboratoire 22 (travaillant  actuellement sous les ailes de Chemiphar) a analysé tous les échantillons correctement, et également obtenus de très bons taux de récupération.
Dr. L. Claes
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